


2. Los resultados de la RT-PCR de referencia han sido 107 pacientes positivos y 330 negativos.  

3. Los resultados de la técnica rápida de detección de antígeno del SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 
RAPID ANTIGEN TEST han sido 89 pacientes positivos y 348 negativos.  

4. La tabla 1 muestras los resultados resumidos de la técnica rápida y los de la RT-PCR.  
 

TABLA 1. Resumen de los resultados de la técnica SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST en 
comparación con RT-PCR. 

 SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST 

RT-PCR   Positivo  Negativo  TOTAL  

Positivo  89 18 107 

Negativo  0 330 330 

TOTAL  89 348 437 

 

4. Con estos resultados puede calcularse la fiabilidad del test como:  

 a. Sensibilidad relativa: 83,2%  

 b. Especificidad relativa: 100%  

 c. Concordancia total: 95,9% 

 d. VPP: 100% 

 e. VPN: 94,8% 

5. El 72,2% de los casos con AG falso negativo (13/18) presentaban Cts en la RT-PCR de 
referencia superiores a 30.   

6. Solo 16,7% de los casos con AG falso negativo (3/18) llevaban más de 5 días de evolución 
desde el inicio de los síntomas o desde el contacto.    

7. La tabla 2 muestras los resultados resumidos de la técnica rápida y los de la RT-PCR 
en los 326 pacientes sintomáticos. 

 
TABLA 2. Resumen de los resultados de la técnica SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST en 
comparación con RT-PCR en pacientes sintomáticos. 

 

 SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST 

RT-PCR   Positivo  Negativo  TOTAL  

Positivo  88 12 100 

Negativo  0 226 226 

TOTAL  88 238 326 
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