


1. Los resultados de la técnica rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Panbio COVID-
19 Ag han sido 214 pacientes positivos y 490 negativos.  

2. Los resultados de la RT-PCR de referencia han sido pacientes 230 positivos y 474 negativos.  

3. La tabla 1 muestras los resultados resumidos de la técnica rápida y los de la RT-PCR.  
 

TABLA 1. Resumen de los resultados de la técnica PANBIO COVID-19 Ag en comparación con 
RT-PCR. 

 

 PANBIO COVID-19 Ag 

RT-PCR   Positivo  Negativo  TOTAL  

Positivo  211 19 230 

Negativo  3 471 474 

TOTAL  214 490 704 

 

4. Con estos resultados puede calcularse la fiabilidad del test como:  

 a. Sensibilidad relativa: 91,7%  

 b. Especificidad relativa: 99,4%  

 c. Concordancia total: 96,8% 

 d. VPP: 98,7% 

 e. VPN: 96,1% 

5. Los pacientes con AG falso negativo (19), en un 63% (12/19) eran casos en que los pacientes 
llevaban más de 5 días de evolución desde el inicio de los síntomas. 

 

Conclusiones 

1. La técnica rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Panbio COVID-19 Ag (Abbott) 
es una técnica fiable en nuestro medio con sensibilidad del 91,7% y especificidad de 99,4%. 

2. Los falsos negativos se producen principalmente (63%) en pacientes que llevan más de 5 
días de evolución desde el inicio de los síntomas. 

3. Por ello, la técnica de Ag puede recomendarse para detectar COVID-19 en pacientes 
sintomáticos. Un resultado positivo en un paciente sintomático confirmaría la infección 
por COVID-19.  La técnica es más fiable en casos que llevan cinco o menos días de evolución.  

4. En pacientes asintomáticos, la fiabilidad parece también elevada. El Hospital Clínico 
Universitario San Carlos, Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 
incluyeron más de 150 pacientes asintomáticos con menos de 7 días desde el contacto 
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